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え得る精度を有する CT画像三次元再構築システムの作成を目的とし， CT撮影条件の規格化， CT画
像の精度の確認，および作成された三次元画像の精度の確認を行い，臨床応用の可能性を検討した。
(方法)
CT画像は， CT9200 (横河メデイカルシステム社，東京)で、管電圧120kVp，管電流150mA ， FOV= 
250，パルス3.7mS ， 5 秒スキャンに統一して規格撮影を行った。得られた画像データは，画像の劣化を
防止するため off line でディジタルデータのまま画像処理装置 Nexus6800 (柏木研究所，東京)に入力
し，自作のプログラムで輪郭の自動抽出を行った後，輪郭座標データとしてホストコンビュータ NSSU
N 3/260 (新日本製織，東京)に転送した。これを三次元CADパッケージ IDEASVer4.0 (S D R C , 
U.S.A.) に一部改良を加えたソフトウェアで多角形面素構成法を用いて三次元再構築を行った。














小さいほうが情報の逸失が少ないことが示され断層厚は使用した CT装置最小の 2 mmとした。断層
間隔は少なくとも 3mm 以内で撮影する必要があった。画像精度の検討では CT画像に問題となるよ
な歪みは見られなかったものの，公称の画素サイズと実測値に0.02mmのずれがみられ，生体計測の際
に補正を行った。輪郭抽出の関値となる CT値は硬組織で200 軟組織で 200 とした。
2) 三次元再構築画像の精度
偶然誤差は，システム計測群0.639 :::t O.573mm，セファログラム計測群0.936 :::t 0 .444mmで、あった。測定
の再現性を示すトライステーション計測群との差は1.286土 0.968mm セファログラム計測群は 1.344 士
1. 011mmで、あった。対応する 2 集団の平均の差の検定では両群とも全計測点の半数の計測点で有意
水準 1%で差を認めなかった。この結果により 本システムは測定の安定性・再現性ともセファロ
グラム計測群と比較して優れており，生体計測に充分な精度を有していることが示された。また，本
システムを用いて下顎枝矢状分割骨切り術を施行した患者の術前・術後の形態分析を行った結果，左
右非対称の定量的計測が可能であるだけでなく，従来のエックス線検査では得られなかった情報が入
手できるなど，本システムの有用性が示された。
(結論)
本計測法は高精度三次元座標測定機の計測結果と比較しても，生体計測に充分な精度を有しているこ
とが示された。またセファログラム分析では接線効果によって抽出されない部位の計測が困難であるの
に対し，本システムでは硬軟両組織の任意の点の計測が可能で，計測の自由度が大きいため生体計測の
手段として有用であることが示唆された。
論文審査の結果の要旨
コンピュータグラフィックスを応用した CT三次元再構築画像は生体を立体として観察できるため，
従来のエックス線検査に比べて病態の把握に有用であるが，これまでは画像表示に重点が置かれ，その
幾何学的精度の検討は充分でなかった。本研究は CT三次元再構築画像が顎顔面形態の三次元計測と解
析に利用できる可能性に着目し，臨床応用に充分な精度をもっ CT画像三次元再構築システムを構築し，
その有用性を検討したものであるO
本研究ではCT三次元再構築画像の精度について初めて言及するとともに， CT撮影から画像作成ま
でを一つの測定系ととらえる新たな視点から， CTの撮影条件，画像データの処理法を検討して精度の
高いシステムを構築しており この手法は今後の計測システム構築の指針となりうる。さらにこのシス
テムを臨床応用して，従来のエックス線検査では得られなかった情報が入手できることを明らかにし，
顎顔面形態の三次元定量的評価に極めて有用であることを示した。本システムは，今後顎顔面の形態学
的研究はもとより 手術シミュレーションシステムへの応用や口腔外科領域の様々な疾患の定量的解析
への発展性が高い。
従って，本研究者の論文は歯学博士の学位を得るに十分な業績であると認めるO
